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5A-238
Orcein purum, synthetisch @ Ce [IvD

In Vitro Diagnostikum

Beschreibung

Das Produkt 5A-238 ist ein Trockenfarbstoff zur Herstellung einer Farbeldsung fur den professionellen Anwender
zur Anwendung in der Histologie. Das Produkt wird in 7 verschiedenen Packungsgréf3en geliefert; 5A-238.00005
(5g-Flasche), 5A-238.00010 (10g-Flasche), 5A-238.00025 (25g-Flasche), 5A-238.00100 (100g-Flasche), 5A-
238.00500 (500g-Flasche), 5A-238.01000 (1kg-Eimer) und 5A-238.05000 (5kg-Trommel).

Hauptbestandteile
Orcein (CI Natural Red 28)

Verwendungszweck

Die Féarbung mittels ,Orcein purum, synthetisch® wird zur Darstellung fiir die Zelldiagnostik zur Untersuchung
histologischer Proben (z.B. histologische Schnitte) humanen Ursprungs verwendet. Die Farbung mit Orcein purum
Losung ermdoglicht die Darstellung von elastischen Fasern. Es handelt sich um einen Trockenfarbstoff zur
Herstellung einer Farbeldsung fur den professionellen Anwender.

Probenmaterial und Probenvorbereitung

Die Probenentnahme darf nur durch das Fachpersonal erfolgen. Alle Proben sind entsprechend dem Stand der
Technik zu behandeln. Alle Proben sind eindeutig zu kennzeichnen.

Probenmaterial: Schnitte von humanem Gewebe (3 — 4 um Dicke) nach Fixierung durch z.B. gepuffertes Formol
und Fixierungsgemische mit Ethanol und Formalin und anschlie@ender Einbettung in Paraffin oder Gefrierschnitte.

Testprinzip

Das Elastomucin elastischer Fasern ist stark sauer und bewirkt die Spannung in den Fasern. Der Farbstoff Orcein
purum wird in 70%igerm Ethanol mit konz. Salzsaure (1%) geldst.

Der basische Farbstoff Orcein purum (synthetisch) lagert sich an die saure Komponente durch Grenzflachen- und
Elektroabsorption an und farbt die elastischen Fasern rot-braun. Als Kernféarbung wird Kernechtrot herangezogen.

Farbung

Vor der Farbung sind die Schnitte zu entparaffinieren und tGber eine absteigende Ethanolreihe zu rehydratisieren.
Nach der Kernfarbung mit Orcein purum (synthetisch) werden die Proben in Aqua dest. Uberfihrt. Die Proben
werden in Isopropanol-Lésung (96%) Gberfuhrt, wodurch sich elastischen Fasern differenzieren lassen.
Uberschiissige Farbreste werden durch Eintauchen in Aqua dest. entfernt. Die Proben werden im Anschluss mit
Kernechtrot-Losung gefarbt und erneut in Aqua dest. Uberfuhrt. Abschlie3end werden die Proben Uber eine
aufsteigende Ethanolreihe entwassert und in Xylol tberfihrt.
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Zur Sicherstellung der Differenzierbarkeit der Zielstrukturen sollten geeignete Kontrollpraparate bei der Farbung
mitgefuhrt werden.

Es sind die Ublichen, literaturbekannten Farbeprotokolle zu verwenden.

Die Farbung darf nur durch Fachpersonal erfolgen

Ergebnis
Zellkerne rot
elastische Fasern rot-braun
restliches Gewebe rosa

VorsichtsmaBnahmen

Bei der Entnahme des Produktes ist darauf zu achten, dass Kontaminationen des Vorratsgefal3es vermieden
werden. Einmal entnommene Losung darf nicht wieder in den Kanister zuriickgegeben werden. Bei Auftreten von
Tribungen oder Feststoffen ist das Produkt zu verwerfen. Das Produkt ist fir den einmaligen Gebrauch bestimmt
und darf nicht wiederverwendet werden.

Lagerung & Haltbarkeit

Die ungedffneten Gebinde trocken, unter Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung bei 15 bis 25°C lagern.

Die Haltbarkeit betragt 5 Jahre, siehe auch das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf dem Etikett. Die Haltbarkeit
entspricht nach dem Offnen der Gebinde dem MHD, sofern die Lagerbedingungen eingehalten werden und die
Lésung fachgerecht behandelt wird.

Sicherheitshinweis

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegenden Vorfélle auftreten, melden Sie diese bitte dem
Hersteller und der nationalen Behdrde.
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